
 

 
 
Verein für medizinische Qualitätskontrolle 
Association pour le contrôle de Qualité médical 
Associazione per il controllo di qualità medico 

   
 

 

 

MQ  2014-4 U4 Sédiment d’urine 
 
Résultats 
  photo 1 photo 2 photo 3 photo 4 photo 5 
10 Erythrocytes 252*  201* 14 1 

11 Erythrocytes dysmorphes 24  79 4  

12 Acanthocytes 3  2   

20 Leucocytes 37 9 29 294* 1 

30 Epithéliums pavimenteux     2 

31 Epithéliums (autres que pavimenteux)  4   1 

32 Epithéliums caudés       

33 Epithéliums ronds  267*    

34 Epithéliums transitoires  16    

35 Epithéliums rénaux  20    

36 Cellules de Decoy   1 1  

40 Spermatozoïdes      

50 Cylindre hyalin     1 

51 Cylindre granuleux      

52 Cylindre cireux     5 

53 Cylindre érythrocytaire      

54 Cylindre leucocytaire      

55 Cylindre épithélial      

56 Pseudocylindre     1 

60 Bactéries      

61 Champignons (levure)   1 1  

62 Trichomonadidés  1    

70 Cristaux et sels    3 141 

80 Poils     4 

81 Mucus      

82 Impuretés    1 148* 

99 Inconnu 1 1 5  13 

57 lipides 1     
 
 
Légende 
* La valeur cible 
 
Commentaire 
Sur l‘image 5, il s’agit d’une impureté respectivement d’un artefact. Cet élément est trop grand pour un 
cristal et sa forme est trop irrégulière. Contrairement à des cristaux, les impuretés ne sont pas 
consignées sur la feuille de résultat du patient. 
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