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B2 - Uricult   
 
 
 
              

              

Totalità germi   454*  179*  7* 2 4     
  neg  103  104 105  106     

              
              

 
Il campione conteneva Staphylococcus epidermidis. La carica batterica doveva essere  <=104. 


