
Commentaire K03
Résultat du laboratoire de référence européen:
Échantillon A: 4.79 % (NGSP), 28.8 mmol/mol (IFCC).
Échantillon B: 4.82 % (NGSP), 29.2 mmol/mol (IFCC).

Commentaire U02
L'urine provient de donneurs sains, on y a ajouté du glucose (42.5 mmol/l) et de l'HCG

Commentaire U03
On a ajouté à un litre d'urine 800 µg de benzoylecgonine, 800 µg de méthadone, 750 µg d'EDDP, 5 µg de
LSD et 8000 µg de paracétamol. Par conséquent, les recherches de cocaïne, méthadone, EDDP, LSD et
paracétamol devraient être positives, toutes les autres analyses négatives.

Commentaire B01
Le prélèvement de gorge simulé contient Streptococcus salivarius. Le résultat correct est "Strep-A négatif".

Commentaire B02
L'échantillon contient Klebsiella pneumoniae. Le nombre total de germes doit se situer à >=104 .

Commentaire B10
Sur cette préparation de Gram réalisée à partir d'un échantillon d'ascite, on retrouve des levures (groupe
Candida guillermondii).

Commentaire S01
L'échantillon de selle simulé contient du sang humain, tous les tests devraient aboutir à un résultat "positif".

Commentaire K29
L'échantillon K29 peut désormais être traité comme un échantillon de selle liquide, on a ajouté à l'échantillon
aqueux 210 µg de calprotectine exogène.

Commentaire U04
L'image 4 montre un épithélium pavimenteux envahi par des bactéries. La différenciation entre cylindre
hyalin et cylindre granulé sur l'image 5 est difficile en raison de nombreuses impuretés. Nous avons donc
accepté les résultats cylindre hyalin et cylindre granulé.
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Commentaire H04
Le frottis provient d'un patient avec Plasmodium vivax. Nous avons également considéré comme corrects
Plasmodium spezies et Plasmodium ovale.

Commentaire B27
Grâce au prétraitement (étapes d'extraction), la concentration que nous avons utilisée était inférieure à la
limite de décision. Par conséquent, certaines méthodes ont affiché un résultat négatif. Pour cet essai
interlaboratoire, nous avons accepté comme correct le résultat positif et négatif.

Commentaire H03- A
Le frottis provient d'un patient atteint d'un lymphome à cellules du manteau.

Commentaire H03- B
Le frottis provient d'un patient atteint d'une leucémie myéloïde chronique (LMC).
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