
Rapport U03 Urine drogues d'abus

Amphétamines
Valeur cible Participants Respecté % Respecté

Architect négatif 2 2 100.00
Cobas négatif 3 3 100.00
Syva Rapid Test négatif 1 1 100.00
Intex négatif 2 2 100.00
Syntron Quik négatif 1 1 100.00
Autres quantitatifs négatif 15 15 100.00
Autres tests rapides négatif 53 52 98.00
Totale 77 76 99.00

Méthamphétamine
Valeur cible Participants Respecté % Respecté

Intex négatif 1 1 100.00
Syva Rapid Test négatif 4 4 100.00
Autres tests rapides négatif 26 25 96.00
Totale 31 30 97.00

Ecstasy pos/neg
Valeur cible Participants Respecté % Respecté

Autres tests rapides négatif 17 17 100.00

Barbituriques
Valeur cible Participants Respecté % Respecté

Architect négatif 1 1 100.00
Cobas négatif 3 3 100.00
Autres quantitatifs négatif 9 9 100.00
Autres tests rapides négatif 21 21 100.00
Totale 34 34 100.00
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Benzodiazépines
Valeur cible Participants Respecté % Respecté

Architect négatif 2 2 100.00
Cobas négatif 4 4 100.00
Syva Rapid Test négatif 1 1 100.00
Intex négatif 6 6 100.00
Syntron Quik négatif 1 1 100.00
Autres quantitatifs négatif 16 16 100.00
Autres tests rapides négatif 62 62 100.00
Totale 92 92 100.00

Cannabinoïdes
Valeur cible Participants Respecté % Respecté

Architect négatif 2 2 100.00
Cobas négatif 4 4 100.00
Syva Rapid Test négatif 4 4 100.00
Intex négatif 9 9 100.00
Syntron Quik négatif 1 1 100.00
Autres quantitatifs négatif 17 17 100.00
Autres tests rapides négatif 70 70 100.00
Totale 107 107 100.00

Cocaïne
Valeur cible Participants Respecté % Respecté

Architect positif 2 2 100.00
Cobas positif 4 4 100.00
Syva Rapid Test positif 4 4 100.00
Intex positif 4 4 100.00
Syntron Quik positif 1 1 100.00
Autres quantitatifs positif 17 17 100.00
Autres tests rapides positif 66 63 95.00
Totale 98 95 97.00

page 2/4

Association pour le contrôle de qualité médical Essais interlaboratoires MQ 2018-4 U03



Méthadone
Valeur cible Participants Respecté % Respecté

Architect positif 2 2 100.00
Cobas positif 4 4 100.00
Intex positif 5 5 100.00
Syntron Quik positif 1 1 100.00
Autres quantitatifs positif 16 16 100.00
Autres tests rapides positif 51 47 92.00
Totale 79 75 95.00

EDDP
Valeur cible Participants Respecté % Respecté

toutes les méthodes positif 2 2 100.00

Opiacés
Valeur cible Participants Respecté % Respecté

Architect négatif 2 2 100.00
Cobas négatif 4 4 100.00
Syva Rapid Test négatif 4 4 100.00
Intex négatif 6 6 100.00
Syntron Quik négatif 1 1 100.00
Autres quantitatifs négatif 17 17 100.00
Autres tests rapides négatif 65 63 97.00
Totale 99 97 98.00

Buprenorphin
Valeur cible Participants Respecté % Respecté

toutes les méthodes négatif 3 3 100.00

6-Acetylmorphin
Valeur cible Participants Respecté % Respecté

toutes les méthodes négatif 2 2 100.00
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Phencyclidin
Valeur cible Participants Respecté % Respecté

Autres tests rapides négatif 5 4 80.00

TCA
Valeur cible Participants Respecté % Respecté

toutes les méthodes négatif 14 14 100.00

LSD
Valeur cible Participants Respecté % Respecté

Autres quantitatifs positif 1 1 100.00

Commentaire U3
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