Associazione per il controllo di qualita medico Controllo di qualita MQ 2019-4

B2 Urinocultura

Uricult 561* 19* 4 0 5
neg 10E3 10E4 10E5 10E6

Commento
Il campione non conteneva patogeni. La carica batterica da indicare & <=10°3.
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