Association pour le contréle de qualité médical

Essais interlaboratoires MQ 2020-4
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L'image 5 est un artefact. Les cylindres sont des moulages des tubules et ont par conséquent des cotés
paralleles. L'extrémité inférieure pointue ainsi que les fils a I'extrémité supérieure indiquent plutét les fibres
d'une impureté. Nous avons cependant également évalué les mucosités et les cheveux comme " correct ".
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