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Essai interlaboratoire B33 Antigène du SARS CoV-2 (test  
rapide) 
 
 

L’échantillon B33 se présente sous forme liquide (il simule le nez du patient).  
Utilisez impérativement l’écouvillon inclus dans votre kit de test rapide. Procédez  
comme suit :  
 
 

• Ouvrez l’échantillon B33  
• Sortez l’écouvillon de l’emballage et maintenez-le dans l’échantillon B33  

jusqu’à ce que tout le liquide soit absorbé (au moins 30 secondes)  
• Insérez l’écouvillon dans le tube avec le tampon d’extraction (inclus dans le  

kit de test).  
• Tournez l’écouvillon plus de 5 fois dans le tampon d’extraction et pour finir  

pressez le tube.  
• Vous pouvez maintenant appliquer l’échantillon sur votre test comme un  

échantillon de patient. Suivez les instructions de la notice d’emballage de  
votre test rapide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  


