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Instructions K48 
 
StatSensor i/Nova pour la détermination de la créatinine 
 
 

 

 
 
 
1. Sortez les bandelettes de test et l'échantillon d’essai interlaboratoire (K48) du 
réfrigérateur au moins 30 minutes avant utilisation. 
 
2. Inclinez l'échantillon d’essai interlaboratoire « la tête en bas » 10 fois avant de l'ouvrir. 
Jeter la première goutte. 
    Ne pas secouer afin d’éviter la formation de mousse. 
 
3. Réalisez la mesure de l'échantillon comme d'habitude. 
 
4. Entrez les valeurs dans le protocole de l’essai interlaboratoire. Idéalement, saisissez tout 

de suite les valeurs en ligne dans votre compte sur www.mqzh.ch. Si vous ne 
connaissez pas les données d’accès, n’hésitez pas à nous contacter, nous serons 
heureux de vous aider.  

5. Une fois la mesure terminée et les valeurs saisies, vous pouvez éliminer l’échantillon.  
 

http://www.mqzh.ch/

