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K50 pour l’analyseur Exdia TRF Plus 
Troponine I, NT-proBNP et D-dimères  

 

Chacun de ces tests (D-dimères, troponine I, NT-proBNP) nécessite 80 microlitres 
d'échantillon. 

Nous recommandons de pipeter le volume d'échantillon requis sur la cassette de test à l'aide 
d'une pipette à piston. 

Si vous ne disposez pas de pipette à piston adaptée dans votre laboratoire, le kit de test 
contient des pipettes en plastique pouvant également être utilisées pour pipeter un volume 
de 80 microlitres.  

 

Légende (de haut en bas) : presser la bulle supérieure – volume de 80 microlitres – bulle inférieure 
trop-plein 

IMPORTANT 

Le tube en plastique dans lequel l'échantillon de 80 microlitres est prélevé doit être 
entièrement rempli. 

La bulle inférieure est le trop-plein, elle ne doit pas être remplie ! 

 


