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Bedienungsanleitung fiir Kolbenhubpipette

Pipetten-Spitze aufsetzen
Bedienungsknopf bis zum ersten Anschlag driicken und gedrickt halten
Pipettenspitze senkrecht ca. 3mm in die Flissigkeit tauchen
Bedienungsknopf langsam zurlick gleiten lassen
Pipette aus dem Probengefass nehmen und das Volumen in der Spitze von Auge
kontrollieren. (Stimmt die Menge? Hat es Luftblasen?)
Die Aussenseite der Pipettenspitze mit einem Tupfer vorsichtig abwischen.
¢ DiePipettenspitze andie Wand des R6hrchens halten und den Bedienungsknopf

bis zum zweiten Anschlag dricken und gedruckt halten.

¢ Die Pipette aus dem Réhrchen nehmen und erst danach den Bedienungsknopf
wieder los lassen.

Wichtige Hinweise:

o Pipette mit gefillliter Spitze immer senkrecht halten

¢ Beim Abtupfen der geflllten Spitze darfkeine Flissigkeit aus der Spitze gesaugt
werden.

o Pipettenspitze nureinmal verwenden! Pipette nie mitaufgesetzter Spitze
waagrecht auf den Tischlegen!
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