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Analyse  Probe Modus 
Calcium K04 Patiententest  
Chlorid K04 Patiententest 
Glucose K04 Patiententest 
Kalium K04 Patiententest 
Laktat K04 Patiententest 
Natrium K04 Patiententest 
pCO2 K04  Patiententest 
pH K04 Patiententest 
pO2 K04  Patiententest 
sO2 K04 Patiententest 
Hk H05 Patiententest 
Kreatinin K01 Patiententest 
Harnstoff (UREA) K01 Patiententest 

 

 K04: 
- Gekühlte Proben müssen vor der Verwendung mindestens 5 Stunden bei 

Zimmertemperatur aufbewahrt werden. 
- Eine aufgebrochene Ampulle muss sofort gemessen werden. Die 

Umgebungsluft   verändert die Sauerstoff-Werte der  Probe bereits nach 2-
3 Minuten. 

- Nehmen Sie die Ampulle K04 zwischen 2 Finger und schütteln Sie diese 
kräftig während 15 Sek. 

- Wärmen Sie die Ampulle nicht mit der Hand auf 
 
K01: 
Harnstoff: Kontrollieren Sie, ob Ihr Gerät auf UREA oder auf BUN eingestellt ist. 
Wenn Sie BUN messen, muss der Wert mit 2.14 multipliziert werden, um den 
entsprechenden UREA-Wert zu erhalten. 
 
BUN ist der an Harnstoff gebundene Stickstoff. 
Umrechnungen:  BUN (mg/dl) x 2.14 = Harnstoff (mg/dl) 
                           Harnstoff (mg/dl) x 0.467 = BUN (mg/dl) 

 


