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Analyse Probe Modus 
WBC, RBC, PLT, HGB, 
HCT 

H12 Kontrollmodus 

 

 Vollblutproben müssen sehr gut gemischt werden (20-30x über Kopf kippen, bis 
keine Zellen mehr am Boden oder im Deckel haften). 
 
“Kontrolle” wählen und die Probe für die Messung vorbereiten. Anschliessend 
muss die Kartusche in das Gerät eingeführt werden (Bild 1). 
 
«EQA aus»-Taste drücken -> die Anzeige wechselt zu «EQA ein» w(Bild 2). 
 
Nun kann die Probenidentifikation eingegeben werden (Bild 3). 
 

 
Die Leukozyten-Subpopulationen (Lymphozyten, Granulozyten usw.) müssen 
nicht angegeben werden. 

 

 
Bild 1: Kartusche einfügen 

 
Bild 2: EQA-Taste drücken 

 
Bild 3: Eingabe Probenidentifikation 

 


